                 
	
		


Медициналық бұйымды медицинада қолдану жөнінде тұтынушыға арналған нұсқаулық

Медициналық бұйымның атауы
Surgispon гемостатикалық сорғыш желатинді сіңірілетін стерильді   губкасы,  түрлі орындалу нұсқалары

Орындалу нұсқасы
1. Surgispon Standart гемостатикалық сорғыш желатинді сіңірілетін стерильді   губкасы мөлшері 80x50x10 мм; 70х50х10 мм
2. Surgispon Size гемостатикалық сорғыш желатинді сіңірілетін стерильді   губкасы 12х08 мм
3. Surgispon Size гемостатикалық сорғыш желатинді сіңірілетін стерильді   губкасы 12-7 60x20x07 мм
4. Surgispon Special гемостатикалық сорғыш желатинді сіңірілетін стерильді   губкасы мөлшері 80x50x01 мм; 70х50х01 мм
5. Surgispon Anal tampon гемостатикалық сорғыш желатинді сіңірілетін стерильді   губкасы 80x30 мм 
6. Surgispon Dental cube гемостатикалық сорғыш желатинді сіңірілетін стерильді   губкасы 10x10x10 мм
7. Surgispon Dental гемостатикалық сорғыш желатинді сіңірілетін стерильді   губкасы 20x20x07 мм
8. Surgispon Size гемостатикалық сорғыш желатинді сіңірілетін стерильді   губкасы 120 120x100x10 мм
9. Surgispon Size гемостатикалық сорғыш желатинді сіңірілетін стерильді   губкасы 100 125x80x10 мм
10. Surgispon Size гемостатикалық сорғыш желатинді сіңірілетін стерильді   губкасы 200 250x80x10 мм
11. Surgispon Film гемостатикалық сорғыш желатинді сіңірілетін стерильді   губкасы мөлшері 200x70x0.5 мм	; 200x100x10 мм
12. Surgispon Nasal tampon гемостатикалық сорғыш желатинді сіңірілетін стерильді   губкасы мөлшері 80x05 мм; 80х07 мм
13. Surgispon Dial гемостатикалық сорғыш желатинді сіңірілетін стерильді   губкасы 30x30x10 мм
14. Surgispon Sterifen гемостатикалық сорғыш желатинді сіңірілетін стерильді   губкасы 80х40х10 мм
15. Surgispon Strip гемостатикалық сорғыш желатинді сіңірілетін стерильді   губкасы  80х20х10 мм	 
16. Surgispon Gyanec гемостатикалық сорғыш желатинді сіңірілетін стерильді   губкасы 80x25x07 мм	  
17.  Surgispon Nasal гемостатикалық сорғыш желатинді сіңірілетін стерильді   губкасы 80x15x07 мм	 
18. Surgispon Surgispon Powder 1gram  гемостатикалық сорғыш желатинді сіңірілетін стерильді   губкасы	

Жинақтың құрамы мен сипаттамасы
Губка  сарғыш түсті біртекті құрғақ кеуекті масса болып келеді, сұйықтықты жақсы сіңіреді (өз салмағынан шамамен 40-50 есе су-қанды), мұнымен бірге сәл ісіңкірейді. Жоғары тазартылған бірінші класты желатинді материалдан дайындалған.   Іn vivo қолданған кезде 3-4 апта ішінде толық сіңіріледі.

Медициналық бұйым өндірілген нормативтік құжаттың атауы (белгіленуі) 
АҚШ фармакопеясы (USP30-NF25)  

Медициналық бұйымның қолданылу саласы
Хирургияның түрлі салаларында және стоматологияда хирургиялық араласулар барысында қан кетуді тоқтатуға арналған. 

Қолдану тәсілі 
1. Пакеттен шығарып алу. Ашқаннан кейін бірден пайдалану.                                                       2. Жараға губканың қолайлы өлшемдегі бір кесегін салу немесе қажетті өлшемдегі кесегін стерильді қайшымен кесіп алу керек.  Губка құрғақ күйде немесе стерильді физиологиялық ерітінді сіңірілген күйде қолданылуы мүмкін. 
3. Қан кетуді тоқтату үшін губканы құрғақ күйде қан кеткен жерге 1-2 минутқа жапсыру керек немесе қанап тұрған қуысты тығыздап тампондау керек. Ерітінді сіңірілген губканы пайдаланған кезде алдымен оны ерітіндіге батыру керек, содан соң суырып алып, ауа көпшіктерін шығару үшін саусақтар арасында қысу қажет және қанап тұрған  аумаққа жапсыру керек. Қанды сіңіргеннен кейін губка қанап тұрған беткейге тығыз жабысады. Қажетіне қарай гемостазға қол жеткізгенше губканың жаңа кесектерін қанап тұрған жерге жапсыру керек.
4. Қан кету тоқтатылғаннан кейін губканы алып тастауға болмайды, себебі соңында ол толықтай сіңіріледі.        
                                                    
Медициналық бұйымды сақтау мерзімі мен шарттары туралы ақпарат
3 жыл.                                                                                                                                     Жарамдылық мерзімі өткеннен кейін қолдануға болмайды.
Құрғақ жерде сақтау керек. Сақтау температурасына арнайы талаптар жоқ.         
                                                                                                                                                              
Медициналық бұйымды пайдалану кезінде қажетті ақпарат
1. Тек бір рет пайдалануға арналған.
2. Босанғаннан кейінгі қан кетуді бақылау үшін немесе гиперменорея кезінде пайдалануға болмайды.
3. Сұйықтықты сіңіре отырып, губка өлшемі жағынан ұлғаяды  және жақын орналасқан тіндерді зақымдауы мүмкін. Зақымдануды болдырмас үшін сүйек және жүйке тіндері төңірегінде, мәселен, ламинэктомияда, сүйек саңылаулары маңы немесе жанында, жұлын немесе көру жүйкесінің хиазмасы жанында өнімнің ауқымды мөлшерін пайдаланбаңыз. Осы аумақтарда қан кету тоқтағаннан кейін губканы алып тастаңыз.

Жанама әсері
Жекелей көтере алмаушылық

Қолдануға қарсы көрсетілімдер
Жекелей көтере алмаушылық

Медициналық бұйымның өндіруші туралы ақпарат 
Aegis Lifesciences Private Limited,
215/216, Mahagujarat Industrial Estate, Sarkhej-Bavla Road, Gam: Moraiya, Post: Changodar, Tal:  Sanand, Dist.: Ahmedabad 382213, Gujarat, Үндістан.                                                                                                       

Өндірушінің Қазақстан Республикасындағы уәкілетті өкілінің және Қазақстан Республикасы аумағында тұтынушылардан медициналық бұйым жөніндегі шағымдарды (ұсыныстарды) қабылдайтын ұйымның атауы
«Rogers Pharma» ЖШС, Алматы қ-сы, Мирас ықшам ауданы, 157/819.
Тел. (727) 311-81-96/97, e-mail: office.secretary@rogersgroup.in

[bookmark: 2175220336][bookmark: 2175220337]Қазақстан Республикасы аумағында медициналық бұйымның тіркеуден кейінгі қауіпсіздігін қадағалауға жауапты байланысушы тұлға
Канумуру И.Г ЖК, Алматы қ-сы, Мирас ықшам ауданы, 157/819.
Тел. +7 (727) 311 81 96/97, +7 747 991 19 04, 
e-mail: irina.volovnikova@gmail.com

Медициналық қолдану жөніндегі нұсқаулықтың шығарылғаны немесе соңғы қайта қаралғаны туралы деректер
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